
EWフック＆チューブ(FA/FM/m用)交換方法

EWフック＆チューブの取り付け方

EWフック＆チューブの外し方

① EWフック＆チューブを取り外しツールに
取り付けます。補聴器とフックの凹凸を
合わせまっすぐに差し込みます。

② 補聴器を取り外しツールから外
します。

＜外し方＞
補聴器本体をしっかり保持し、矢印の
方向にフックを持ち上げるように外します。

注意：フックは回転さないでください。

参考：標準フックの外し方・取り付け方
＜取り付け方＞
補聴器とフックの凹凸を合わせ、フックをまっすぐ差
し込みます。

① 補聴器を取り外しツールに取り付
けます。

② 補聴器をしっかり保持し、右図のよ
うに ツールを矢印の方向へ持ち上
げるようにしてフックを外します。

【ツールがない場合】

凹凸を合わせ、 EWフック＆チュー
ブをまっすぐ差し込みます。

取り付ける際は、チューブを回転さ
せないでください。

【ツールがない場合】

人差し指の上にチューブを置き、親
指と中指でしっかりはさみます。 そ
の後、 EWフック＆チューブを勢いよ
く引っ張ります。
※注意：ゆっくり引っ張らないでくだ
さい。チューブが伸びてしまう可能性
があります。
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取り外しツール


